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Tratamiento VMAT en cáncer de cuello uterino.

Utilización de múltiples isocentros.

Tipos de técnicas para cuello uterino.

• Técnica  estándar - 2D  (Rx ortogonales o 

fluoroscopia en un simulador)

• Técnica 3D (TAC)

• Técnica IMRT/VMAT (TAC) 



Técnicas para tratamientos de Cáncer de 

cuello uterino : 2D

Delimitación con estructuras óseas de la zona a irradiar



Técnicas para tratamientos de Cáncer 

de cuello uterino : 3D

En esta técnica además de la información ósea tenemos una 

información de volúmenes y de dosis en dichos volúmenes a 

diferencia de la 2D



Técnicas para tratamientos de Cáncer 

de cuello uterino : 3D

En esta técnica además de la información ósea tenemos una 

información de volúmenes y de dosis en dichos volúmenes a 

diferencia de la 2D



Técnica de 

isocentro único 

Técnicas para tratamientos de 

Cáncer de cuello uterino con V-MAT

Cuello uterino 

+-

Ganglios iliacos 

Técnica de 

doble isocentro 

Cuello uterino 

+-

Ganglios iliacos 

+-

Ganglios lumboaortico

Dos arcos completos Cuatro arcos

completos 



Tratamiento VMAT en cáncer de cuello uterino.

• La técnica de VMAT de múltiples isocentros es una 

técnica  que ,debido a un largo del volumen total de 

tratamiento que excede  los límites de las mordazas de 

nuestro MLC en el eje de las Z (cráneo-caudal) requiere 

del uso de 2 o más isocentros.

• En el caso de cuello uterino generalmente son dos 

isocentros separados por una distancia de 16cm., entre 

ambos isocentros. En el eje Z.

• Y comparten la altura en el eje Y (antero-posterior) y en 

el eje X (latero-lateral)



Tratamiento VMAT en cáncer de cuello uterino.

1. Verificar datos personales (DNI/foto paciente, etc).

2. Posicionar paciente como en TAC (hoja de simulación en Aria y 

dentro del bunker). 

3. Alinear de acuerdo a las marcas de isocentros que se realizaron el 

día del ingreso.

4. Comenzar por isocentro INFERIOR.

5. Realizar imágenes con estrella , Exactrac. 

6. Corregir desplazamientos y realizar una verificación (SNAP)

7. Una vez localizado y controlado el INFERIOR nos vamos al 

isocentro SUPERIOR corriendo la cantidad de cm que dista uno de 

otro según la planificación. 

8. Sacar imágenes en el mismo y este debe tener una modificación no 

mayor a 5mm en todos los ejes. (para evitar superposición de campos)



Posición de tratamiento (mismo TAC) 

Técnica de doble isocentro 

-Paciente DCD .

-Almohada mediana en cabeza.

-Plano II en rodillas.

-Brazos hacia arriba.

-Bolsa de vacio

(en casos especiales)

Bolsa de vacio.



Posición de tratamiento (mismo TAC) 

Técnica de doble isocentro 

Hoja de simulación por TAC

Monitor dentro del Bunker



isocentro INFERIOR.

Tratamiento VMAT en cáncer de cuello uterino.

EXACTRAC



isocentro INFERIOR.

Tratamiento VMAT en cáncer de cuello uterino.

EXACTRAC



Tratamiento VMAT en cáncer de cuello uterino.

Isocentro SUPERIOR

EXACTRAC



Tratamiento VMAT en cáncer de cuello uterino.

9-controlados los isocentros y estando dentro de las tolerancias .

10-comenzar tratamiento previo control de parámetros del haz antes 

de iniciar la irradiación.



Tratamiento VMAT en cáncer de cuello uterino.

Check list del Paciente:



Tratamiento VMAT en cáncer de cuello uterino.



Tratamiento VMAT en cáncer de cuello uterino.



Tratamiento VMAT en cáncer de cuello uterino.

Resumen

⚫Se requiere un sistema de IGRTpara posicionamiento y 

que nos permita monitorear intratratamiento .

⚫Contar con accesorios de inmovilización/simulación adecuados.

⚫Técnica compleja.

⚫Equipos de alta tecnología con técnica de VMAT.



M  u  c  h  a  s    g  r  a  c  i  a  s


